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1 - Véri�ez que votre Rayplicker Cobra est connecté et synchronisé 
2 - Cliquez sur le menu “Appareils” 
3 - Ouvrez les paramètres de votre Cobra connecté en cliquant sur l’icône de la roue crantée.

4 - Assurez-vous que votre cobra est sur l’écran d’accueil “R” et si une mise à jour est disponible, cliquez sur 
“METTRE À JOUR”

5 - La mise à jour se fait en trois étapes automatiques.
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MISE À JOUR EFFECTUÉE

Étape 1 - Téléchargement du micrologiciel sur le 
logiciel Rayplicker Vision.

Étape 2 - Téléchargement du micrologiciel sur le 
Rayplicker Cobra.

Step 3 - Mise à jour

Ce message apparaît sur le logiciel Rayplicker 
Vision lorsque la mise à jour est terminée et 

réussie.


